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Nastavni zavod za javno zdpade st vo B ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do  TesT rpnj a 2019.

1. UVOD

Temel jem Ugoenmjra lvelriatiet e zr akiaariuzing leu j NZ
Li stola d. dusklaferojle9genjaa i zdanog od Ministar

energetike (Klasa: UP/I-351-02/19-26/01; Ur. broj: 517-04-2-19-2 o d 15. oguj
2019. godine)ina temel ju Zakona o zagtit.i zraka (N
118/18)t e Pr avi | enjukwlitete zraka @N 79/17) obavljeno j e pnjea |
kvalitete =zraka na ppoovdarcuil j mj Rivingeengjdeamtrija,K a r e

metala u PMio (Pb, Cd, As i Ni), mjerenje ukupne talogne tva
Cd, As i Ni) u UTT, te mjerenje plinova: sumporovodika (H>S), amonijaka (NH3),

sumporovog dioksida (SO>) [ dugi kovog. Obrada kzerakd nanalizd O
podataka obavlienajeu skl adu s Uredbom o razini onel i
117/12, NN 84/17) i Pravilnikom o uzajamnoj razmje

kvaliteti zraka (NN 3/16).

Postaja je vlasni gt woajeNZndseln KeéenBnGna koBoons t a v | |
terenu, u smijeru vjetra (jugozapadno od o
postavljena je na polovici nagiba (pre ma PRI LOGU 1. Penja kvalitete i ka o
zraka NN 79/17).

_— r- = R e

Slikal.Pol ogaj AKasteapeacHi

0O-5.10.-11l./03  Rezultatise odnoseisklj u| i vo na analizirane uzorke. 4/44
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gz;ko dal mati nske

Nastavni zavod za javno zdpaestvo 2
fasdoblie od 01 Sijeln a 2o1o aommmm POCEAlC, GUETER
2. ZAKONI, PRAVILNICI | UREDBE
Zakon o0 zagtlBid; NX 4744« BN 61/N/NNN 118/18)
Pravilnik o pralenfj9i7ykvalitete zraka (NN
Uredba o granilheilmgfaruhama &MAWRINNuU zr ak
84/17)
1 Pravilnik o uzajamnoj razmjeniin f or maci j a i izvjegliivanju
3/16)

Zakon o zagtiti ;ZNNdMl4, NNOGL/ATNNNINGIB) 11
| lanak 24.

(1) Prema razinama onel ig Enosti, s obzirom na propisane granil ne vrijednosti
(GV), ciljne vrijednosti i dugorol ne ciljeve utvrluju se sljedel e kategorije kvalitete

zraka:

i prva kategorija kvalitete zraka i |ist ili neznatno one|ig bn zrak: nisu
prekoral ene granil ne vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugorol ni ciljevi za
prizemni ozon,

i druga kategorija kvalitete zraka i one|ig En zrak: prekoral ene su grani| ne

vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugorol ni ciljevi za prizemni ozon.

(2) Kategorija kvalitete zraka iz stavka 1. ovoga |lanka utvrluje se za svaku
onel ig Ujul u tvar posebno i odnosi se na zagtitu zdravlja ljudi, kvalitetu givljenja,

zagtitu vegetacije i ekosustava.

(3) Kategorija kvalitete zraka iz stavka 1. ovoga | lanka utvrL uje se jedanput godignje

za proteklu kalendarsku godinu.

(4) Godignje izvjeg B o pral enju kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske s
popisom kategorija kvalitete zraka izral.uje Agencija i objavljuje na internetskim

stranicama.

0-5.10.-1l1l./03  Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 5/44
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gz;ko dal mati nske

Nastavni zavod za javno zdpadjestvo 3
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdoblje od 01. sijelnja 2019 do " Sear rpnj a 2019.
Pravilnik o pral enju kvalitete zraka (NN 79/17)
| lanak 22.
(1)Z2a svako stalno mjerno mjesto iz |l anka 31
osoba 1 ispitn i |l aboratorij, te za sva mjerna mjes
kvalitete zraka iz |l anka 27. Zakona o zagt
svaku kalendarsku godinu izraditi izvjegle o
(2) lzvjegle tetper airearkjau movwal isadr gavati podalt

1 pravnoj osobi i ispitnom laboratoriju ili referentnom laboratoriju koji obavlja

pralenje kvalitete zraka,
1 mjernim mjestima uzimanja uzoraka i opsegu mjerenja,
T vremenu i nalinu uzimanja uzor aka,
T Kkori gteni m menjabngeanajapremi e r
91 osiguravanju kvalitete podataka prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC
17025,
T ostalim podacima iz podrulja osiguravanj:

kontinuiteta, sudjelovanje u usporednim mjerenjima, odstupanja od propisane

metodologije i razlozi za to.

(3) lzvjegle iz stavka 2. odao4a@ IPplbamkael sagd

tvarima:

T razini oneliglienosti zraka te o datumi ma
koje prekoraluju granil|l ne vrineeigvwast i , Ci

prizemni ozon;

f prekoralenju praga obavjeglivanja i prag
razdobljima;

T izralunatim statistilkim parametri ma one
tvar.i prema mjerilima odr el eiiirimmetui |pkadijl og

sredini, medijanu, 98. percentilu i maksimalnoj vrijednosti, obuhvatu podataka
(post ot ak od ukupno mogul eg broj a podat

relevantna vremena usrednjavanja;

0-5.10.-1l1l./03  Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 6/44
Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo
Preliminarno izvjegle kvalitete zr

T prosjelnoj godi gnj o] vriijednosti skiprekur s

ugl ji kovodi ka i kemijskog M2&stava u | ebde
f razini oneligienosti zraka u odnosu na go
T kriterijima primijenjenim prilikom ocjenj

fT uzrocima prekoralenja gvanjédeowvtrii jednayg

cilja za prizemni ozon.
Pravilnik o pral enju kvalitete zraka (NN 79/17)

Pravilnik propisuje u Prilogu 7. Metode mjerenja i modeliranja Dio 1. Metode
mjerenja za pr al emnjte mau slkiet anj e r nrea kmeeHsSo d e

i NH3.

Tablica 1. Automatske mjerne metode (Prilog 7. Dio 1. Tablica E. NN 17/12;84/17)

Oneligluj . . : . .
B JPr|n0|p mj er ne [ a I Metoda mjerenja
tvar
HoS UV fluorescencija uz prethodno Kontinuirano mjerenje
2 uklanjanje SO« i konverziju H.S u SO,  |lanalizatorom
Mijerenje koncentracija amonijaka i
NH automatska mjerna metoda i Kontinuirano mjerenje
* kemiluminiscencija uz prethodnu analizatorom
konverziju NH3 u NOx
0-5.10.-1l1l./03  Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 7144
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g:;ko dal mati nske

Nastavni zavod za javno zdpade st vo
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01 sijelnja 2019 do gsT rpnj a 2019.
P R AENJE | PROCJENJIVANJE KVALITETE ZRAKA
Uredba o razinama onel igl ujul ih tvari u zraku (NN 117/12, NN 84/17)
Tablica 2. Gr ani | ne \kroil ji@admds il uj ui i hs dbarerna u ro
zagtitu z(Prilag.ITablkca A, NNild7/12, NN 84/17)
Onel i gl | Vrijeme Graniln Ulestalost dg
tvar usrednjavanja vrijednost (GV) prekoral enj
GV ne smije bi
~ vige od 35 p
24 sata SO 6 kalendarska godine
PMag
kalend.arska 40 &g/ n )
godina
Olovo (Pb) u kalendarska
PM10 godina 0.5 Dg/ -
GV ne smije bi
1 sat 350 6g¢g/ vige od 24 p
Sumporov kalendarska godine
dioksid (SO5) GV ne smije bi
24 sata 125 &g/ vige od 3 pu
kalendarska godine
GV ne smije bi
1 sat 200 &g/ Vi ge o ttijgk@n p
Dugi kov kalendarska godine
(NO2)
kalend_arska 40 &g/ n )
godina
*GV-granilna vriGredridsita razina oneliglienosti
znanstveni h spoznaj a, ne postoj i, il j e n.
ljudsko zdravije ifilioko | i § u cj el i ni i jednom kad e pos
Rezultati se odnoseisklj u| i vo na anali zirane uzorke. 8/44
j ei presiikavarjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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B ko

Nastavni zavod za javno zdpade st vo dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do  TigsT rpnj a 2019.
Uredbaor azinama onel i gliujulih tNN&417) u zraku (N
Tablica 3. Ciljne vrijednosti za arsen, kadmij, nikal u PMio s obzirom na zagtitu
zdravlja ljudi (Prilog 1. Tablica C, NN 117/12, NN 84/17)
Onel i gl ujul a |Vrijeme usrednjavanja Ciljna vrijednost (CV)
Arsen (As) u PMio Kalendarska godina 6 ng/m?3
Kadmij (Cd) u PM1o Kalendarska godina 5 ng/m?
Nikal (Ni) u PMzg Kalendarska godina 20 ng/m?
* CV - cilina vrijednost : Koncentracija oneliglujulih tva
ciljem izbjegavanj a, sprjelavanja il smanj
na okolig kao cjelinu, koja se mora postil:i
razdoblja;
Tablica4.Gr anéel|l vri jednosti koncentracija oneligl

kvalitetu g¢givl jenj @ridgd.dablica @ NNI17/12, NMB41V)s o m)
Onel i gl | Vrijeme Graniln Ul estal ost do
tvar usrednjavanja vrijednost (GV) prekoral enj
GV ne smije bi
~ vige od 24 pl
1 sat 708/ m kalendarske godine
Sumporovodik GVV ingee Somdl J7e pbul
(H:S) 24 sata 5 0§/ m kalendarske godine
GV ne smije bitiprek o r a |
Amonijak (NHs) 24 sata 100 &g/ vige od 7 i
tijekom kalendarske godine
GV ne smije bi
Merkaptani 24 sata 3 £€d/ m vige od 7 |
tijekom kalendarske godine
0-5.10.-1l1l./03  Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 9/44
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo S ko dal matinske

Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo

razdobl je od 01. sijelnja 2019 do TesT rpnj a 2019.
Uredba o razinama oneligiujuliih tvari u zrak
Tablica5.Gr ani | ne veaizjednos&wuuipne talogne tvari (L

UTT (Prilog 1. Tablica E, NN 117/12, NN 84/17)

Onel i gl uj ul a ||Vrijemeusrednjavanja|/Gr ani | na vrijed
UTT kalendarska godina 350 mg/m?d

Olovo (Pb) kalendarska godina 100 &g/ m

Kadmij (Cd) kalendarska godina 2 0Oéd/ m

Arsen (As) kalendarska godina 4 O&l m

Nikal (Ni) kalendarska godina 15 &d/ m

Giva (Hg) kalendarska godina 1 O&/ m

Talij (TI) kalendarska godina 2 O0éd/ m

0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 10/44

Zabranjeno
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gz;ko dal mati nske

Nastavni zavod za javno zdpade st vo )
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do TesT rpnj a 2019.

Tablica6.Gr ani ce procjenj i vijamijiah ktovadii na ®omzil i grh
ljudi (Prilog 2. Tablica A, NN 117/12, NN 84/17)

A oA f Vrijeme Granica : -
Omel 918 vime | usreania | progeni- | fmosgnice | pozielena
pral en vanja vanja procjen) J P
Gornja 35 &g/ 1
24 sata ! ° 35 puta
PMao Donja 25 &gl 1
(grav.) Kalendarska 35 puta
godina Gornja 28 &g/ 1 )
1 godina
Donja 20 &g/ 1 )
. e
Kalendarska St R -
Pb u PMy, godina 1 godina
Donja 0, 25 30g )
Gornja 3,6 ng/m?3 i
As u PMsg Kalendarska | 1 godina
godina Donja 2,4 ng/m? )
Gornja 14 ng/m?3 i
Ni u PMso Kalendarska | 1 godina
godina Donja 10 ng/m? i
Gornja 3 ng/m?3 i
Cd u PM10 Kalendarska | 1 godina
godina Donja 2 ng/m?® i
Sumporov Gormia 75 Gg/m® 3 puta
dioksid (SO2) | Kalendarska 24 sata ! -
godina Sarfa 5009 P m 3 puta
caiie 1400g P m 18 puta
1 sat
e 3
Dugi k o| Kalendarska Donja 10009 #m 18 puta
dioksid (NOy) godina cor 3269 Fm
. orja
1 godina -
Donja 26 0g Fm

0-5.10.-111./03  Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 11/44
Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo §2;ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do TesT rpnj a 2019.

GORNJA GRANICA PROCJENJIVANJA j e propi sana mostizi na o
I spod koj e s e ocjenjivanje oneliglenost
mj erenja i metoda procjene na temelju st ;:

i/ili drugih mjerodavnih metoda procjene.

DONJA GRANICA PROCJENJIVANJA je propisanar azi na onel i gl e
i spod koje se ocjenjivanje oneligienosti
metoda procjene na temel ju standardi zirart

mjerodavnih metoda procjene.

NORMATIVNA REGULATIVA

1.

HRN EN ISO/IEC 170257 Op | i zahtjevi zspitnib isumjersiho b1 j e n

laboratorija

REGULATIVA | SMJERNICE EU

1.
2.
3.

Direktiva 2008/ 50/ EZ europskog parl ament a
Direktiva Komisije (EU) 2015/1480

Provedbena odluka Komisije od 12.prosi nc:
za Direktive 2004/107/EZ | 2008/50/EZ Europskog parlamentaiVi j el a u

pogledu uzajamne razmjene informacijaii zvj egl i vanja o kvalif
(2011/850/EV).

4. Guidance on the Decision 2011/850/EU

Criteria for Euroairnet The EEA Air Quality Monitoring and Information
Network, EEA Technical Report No. 12. i QA/ QC <checks on ai
data in AIRBASE and on the Eol 2004 . Dat
ETC/ACC Technical paper 2005/3 September 2005; Wim Mol and

Patrick von Hooydonk.

0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 12/44
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo )
postaje AKarepo

Preliminarno izvjegle kvalitete zr

razdobl je od 01. sijelnja 2019 do TesT rpnj a 2019.
3. METODE
Analitil ka ispitivanja obavhtpilemetodasha pr e ma
(Br.akreditacije:1166, Klasa: 383-02/18-30/037; Ur.br: 569-02/3-19-35 izdano od
Hrvat ske akreditacijske agencije 12. veljale

1 HRN EN 12341:2014 i Standard gravimetric measurement method for
the determination of the PM1o or PM2 5 mass concentration of suspended
particulate matter

1 HRN EN 14902:2007 - Kvalitete vanjskog zraka i standardna metoda za
mjerenje olova, kadmija, arsena i nikla u PMo frakciji lebdel ih | estica

1 VDI 4320 Part 2 - Measurement of atmospheric depositions:
Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method
-za odme¢lki wkupne talogne tvari (UTT)

1 Kvaliteta vanjskog zraka i St andar dna metoda za odr el
kadmija, olovainiklaut al ognoj tvari (EN 15841:200

1 HRN EN 14212:2012: Kvaliteta vanjskog zraka - Standardna metoda za
mj erenje koncentracije sumporova di ok:
fluorescencijom- automatski se provode satha mjerenja kol i | i na
sumporova dioksida (SO2)

T EN 14212:2012/Isp.1: Ambient air-Standard method for the
measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet
fluorescence

1 Kontinuirano mjerenje analizatorom koncentracije sumporovodika u
zraku ultraljbilastom fluorescencijom
konverziju H2S u SO>

1 HRN EN 14211:2012: Kvaliteta vanjskog zraka - Standardna metoda za
mjerenje koncentracije dugi kova di oksi
metodom kemiluminiscencije - automatski se provode satna

mjerenja kolilina dugi kovog dioksida (!

0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 13/44
Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo gz;ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do TesT rpnj a 2019.

1 Kontinuirano mjerenje analizatorom koncentracija amonijaka u zraku
kemi |l uminiscencijom MHs b MOy konverzilk o m k o n v ¢

3.1. GRANICE DETEKCIJE

GRANICA DETEKCUE T provj era praga pisutnost.i i
komponent e. Svaka met oda emijmaumggdanamanjed i j e ge

iznosa koji se moge odrediti
Granice detekcije metode o0drieoldrvealne nae p 0S| e

prema zahtjevima norme HRN EN 14902:2007 - Kvaliteta vanjskog zraka i
standardna metoda za mjerenje olova, kadmija, arsena i nikla u PMzio frakciji

| ebdel i hTablieagd i c a

Tablica 7. Gr ani ce detekcije metode odrelivanja Kk

PMio
Analit Granica detekcije metode (ng/m?)
Kadmij 0,04
Nikal 1,1
Olovo 1,2
Arsen 0,2

Granica detekcije metode odreLi vanja ukupne talogne tv
prema zahtjevu norme VDI 4320 Part 2 Measurement of atmospheric depositions:
Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method (Tablica
8). Granica detekcije metode @daAso NiyeWUTTwvwanj e r
odrelLena je prema zaht | evu- Standamimea metiRlidlzaEN 158

odrelivanje arsena, kaddmi ja, ol ova i ni kl a (

14/44

0-5.10.-1l1l./03  Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke.
Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo B ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do TesT rpnj a 2019.

Tablica8.Gr ani ca detekcije metode odrelivanja uk

Analit Granica detekcije metode (mg/ m] d
UTT 3,79

Tablica9.Gr ani ce detekcije metode odrelivanja ka
i give u UTT

Analit Granica detekcije metqdg
Kadmij 0,0021
Nikal 0,580
Olovo 0,065
Arsen 0,010

0-5.10.-111./03  Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 15/44
Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo g:;ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do  TigsT rpnj a 2019.

4. MJERNA POSTAJAAKAREPOVACH

| PODACI O MR

I.1. Naziv Lokalna mrega
1.2. Kratica LMMGDC
1.3. Tip mrege Lokalna
1.4. Tijelo odgovorno za Listola d.d.
upravljanje
1.4.1. Naziv Listola d.d.
1.4.2. Ime odgovorne osobe Mr.oec. Ante Aleksil, dipl
1.4.3. Adresa Put Mostina 49,Split

1.4.4. Broj telefona i faksa Tel. 021/ 323-710
Fax.021/323-713

Il PODACI O POSTAJI

1. Ime postaje KAREPOVAC

n1.1. Ime grada ili naselja Split, podrulje Kamenaotpadda |
gdje je postajalocirana |[AKar epovacid 300 m na kosom

1.2 Nacionalni ili lokalni
broj

I11.3. Kod postaje

Il 1.3.a | Ime vlasnika postaje NzZ2zZJZ SDG

11.3b [l me st r ul ne| Nastavnizavod za javno zdravstvo Splitsko i dalmatinske
koja olitav|gupaniije
rezultate
I11.4. | Tijelo ili programi Listola d.d.
kojima se dostavljaju Ministarstvo zagtite okolid
podaci
I11.5. Ciljevi mjerenja Ispunjavanje zahtjeva zakonskih instrumenata procjene
utjecaja
Il1.6. Geografske koordinate | N 43°31'4 7, 90 f
AMS Karepovac E16°30E 48, 24
Il 1.6a. | Geografske koordinate | Karepovac 1.Lokacija 5. N 43°31 20,51
za mjerenje UTT E 16°3 0 E 241 7
(lokacija Bergerhoffovih | Karepovac 2.Lokacija 6. N 43°31 5,58ii
sedimentatora) E16°30E 30, 23
In1.7. NUTS v

0-5.10.-111./03  Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 16/44
Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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S ko dal matinske

Nastavni zavod za javno zdpade st vo )
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do  TigsT rpnj a 2019.
11.8. |Onel i gl ujul|qY PMy- gravimetria
se mjere 1 Maseni udjeli As, Cd, Ni, Pb u PMo
1 UTT T gravimetrija
1 Maseni udjeli As, Cd, Ni, Pbu UTT
T HStaut omat s ki metodom ult
fluorescencije
T NH; - automatski metodom kemiluminiscencije
1 SO2i automat s Kk i met odom ul tral
T NO: i automatski metodom kemiluminiscencije
I11.9. Met eorol ogk|Temperatura i relativna vl §
koji se mjere
I11.10. | Druge informacije
Il KLASIFIKACIJA
POSTAJE
mii. (Tip podrul j
l1.2. | Gradsko Trajno izgraleno podrulje
I111.3. | Tip postaje u odnosu 1. Prometna
na izvor emisija 2. Odlagaligte otpada
Il 1.4. | Dodatne informacije o
postaji
N15 |Podrulje za|Podrulje odldagdlKiagte ovtag
postaja reprezentativna
I11.6. | Prometne postaje 300 m jugozapadno od odl agas
\Y MJERNA OPREMA
v 1. Naziv mjerne opreme SEQ 47/50 Sven Leckel
ICP MS-NexION 3507 Perkin Elmer
Bergerhoff-ov sedimentator
H>S/SO; - Thermo Scientific 450i
NHs i APNA 370 Horiba
SO21 APSA 370 Horiba
NO21 APNA 370 Horiba
0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 17/44
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g:;ko dal m
postaje

vV 1.2

Analitil ka

T HRN EN 12341:2014 i standardna gravimetrijska
metoda za odrelivanje k
i PM2,5 u |l ebdelim | esti

1 HRN EN 14902:2007 - Kvaliteta vanjskog zraka i
standardna metoda za mjerenje olova, kadmija,
arsena i nikla u PM10 frakgiji lebdel ih | estica

1 UTT-VDI 4320 Part 2 - Measurement of
atmospheric depositions: Determination of the dust
deposition according to the Bergerhoff method.

1 EN 15841:2009- Kvaliteta vanjskog zraka i
Standardna metoda za od
kadmija,ol ova i ni kla u tal

1 HRNEN 14212:2012 - Standardna metoda za
mjerenje koncentracije sumporovog dioksida u
zraku wultraljubi]lastom |

T HRN EN 14212:2012/Isp.1 - Ambient air-Standard
method for the measurement of the concentration
of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence

1 Kontinuirano mjerenje analizatorom koncentracije
sumporovodi ka u zraku ul
fluorescencijom uz prethodno uklanjanje SOX i
konverziju H2S u SO»

1 HRNEN 14211:2012- Standardna metoda za
mjerenje koncentracij e dugi kovog d
dugi kovog monoksida u z
kemiluminiscencije.

I Kontinuirano mjerenje analizatorom koncentracija
amonijaka u zraku kemiluminiscencijom
katalitil|l kom skulNOxvw er zi j o

vV 1.3.

Znal aj ke u

z

Stalno mjerno mjesto uz neprekidno mjerenje
koncentracije oneliglujuliHh
Pravilnika o pralenju kvali

vV 1.4,

Lokacija mjernog
mjesta

Terasa privatnog objekta sukladno Prilogu 1. Pravilnika o
pralenju kvalitete zraka (N

IV 1.5.

Visina mjernog mjesta

4m

0-5.10.-111./03

Rezultati se odnoseisklj u| i vo na anali zirane uzorke. 18/44
Zabranjeno
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s

Nastavni zavod za javno zdpade st vo §,§5ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do  TesT rpnj a 2019.

IV16. (Ul est al os't Dnevnoigravi metrijsko odrioéeelAs,v
podataka Cd,NiiPbuPMyp i Sekvencijalni uzo
SEQ 47/50

Mj e s el UWiT®, te As, Cd, Ni, Pb, Tl, Hg u UTT Satno,
dnevno T automatski analizatori za mjerenje koncentracije
H,ST sa aparata THERMO 450i

Satno, Dnevno - automatski analizator za mjerenje
koncentracije SO, i NOi sa aparata Horiba APSA 370 i
APNA 370

Dnevno i automatski analizator za mjerenje koncentracije
NH; sa aparata Horiba

IV 1.7. | Vrijeme uzorkovanja PMo: 15 N 2 dana
UTT: 30 N 2 dana
H.S: satno i 24 satno

NHs: 24 satno

SO;: satno i 24 satho

NO.: satno

Slika3.Pogl ed s mjernog mjesta na odl agali gt

0-5.10.-111./03  Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 19/44
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo ésko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do  TesT rpnj a 2019.

Slika4. Automatsk a mj erna stanica AKarepov.

~AM§ karer)/;)vac o (?.

W AMS Karepovac

Slika 5. Lokacija mjernih mjesta Karepovac 1 (5.) i Karepovac 2 (6.)

0-5.10.-111./03  Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 20/44
Zabr anj eno | eipnestikavajeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo B ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do TesT rpnj a 2019.

5. REZULTATI MJERENJA
5. 1. REZULTATI MJERENJA KOLI LI NE PM

Tablical0.Rezul t ati mj e rig010la- 1%03.20191)i ne PM

Analit] puun | Masauzokal ggdl | CRMIO | i Cov)
(mj ) (@m?®)

171/19 1.sij 470 55,12 8,53

172/19 2.sij 925 55,12 16,78

173/19 3.sij 660 55,12 11,97

273/19 4.sij 870 55,12 15,78

274/19 5.sij 1240 55,12 22,50

275/19 6.ij 815 55,12 14,79

276/19 7.sij 1105 55,11 20,05

277/19 8.ij 1725 55,12 31,30

278/19 9.ij 905 55,12 16,42

279/19 10.sij 605 55,13 10,97

280/19 11..sij 790 55,12 14,33

281/19 12.sij 1110 55,11 20,14

282/19 13.5ij 790 55,12 14,33

283/19 14.sij 600 55,12 10,89 50
294/19 15.5ij 635 55,12 11,52

285/19 16.5ij 725 55,12 13,15

286/19 17.sij 660 55,12 11,97

428/19 18.sij 775 55,14 14,06

429/19 19.sij 540 55,12 9,80

430/19 20.sij 370 55,12 6,71

431/19 21.sij 455 55,11 8,26

432/19 22.sij 355 55,12 6,44

433/19 23.sij 300 55,12 5,44

434/19 24 sij 590 55,12 10,70

435/19 25.sij 585 55,12 10,61

436/19 26.5ij 860 55,12 15,60

437/19 27.sij 670 55,11 12,16

0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 21/44
Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo B ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdoblje od 01. sijelnja 2019 do  Tgst rpnj a 2019.
CoL Masa Volumen c PM10 Granil na
Anal T ol PR o | RIS (O6g/ m vrijednost (GV)
(mj) ( §md)

438/19 28.sij 670 55,11 12,16

439/19 29.sij 740 55,12 13,43

440/19 30.sij 555 55,12 10,07

441/19 31.sij 405 55,12 7,35

442/19 1.vij 515 55,12 9,34

601/19 2.vlj 570 55,12 10,34

602/19 3.vij 1025 55,12 18,60

603/19 4.vlj 1343 55,11 24,37

604/19 5.vlj 571 55,12 10,35

605/19 6.vlj 844 55,12 15,31

606/19 7.vij 876 55,12 15,88

607/19 8.vlj 941 55,12 17,06

608/19 9.vlj 1193 55,12 21,63

609/19 10.vlj 1228 55,12 22,28

610/19 11.vlj 385 55,12 6,98

611/19 12.vlj 522 55,12 9,46 50

612/19 13.vlj 1570 55,12 28,47

613/19 14.vlj 306 55,11 5,54

614/19 15.vlj 546 55,12 9,90

727/19 16.vlj 463 55,12 8,39

728/19 17.vlj 1118 55,15 20,26

729/19 18.vlj 1326 55,12 24,05

730/19 19.vlj 1739 55,12 31,55

731/19 20.vlj 2323 55,12 42,14

732/19 21.vlj 2974 51,16 58,13

733/19 22.vlj 3439 55,12 62,38

734/19 23.vlj 3557 55,12 64,53

735/19 24.vlj 4199 55,08 76,23

736/19 25.vlj 885 55,12 16,05

737/19 26.vlj 1255 55,11 22,76

0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 22/44
Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo B ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdoblje od 01. sijelnja 2019 do  Tgst rpnj a 2019.
Analitl puum | M| Glooke | SPMIO | yjednost (v
(mj ) (@m°)
738/19 27.vlj 1544 55,12 28,00
739/19 28.vlj 2032 55,12 36,86
934/19 l1.0¢9u 1490 55,12 27,03
935/19 2.049u 1636 55,12 29,67
936/19 3.049u 1013 55,12 18,38
937/19 4.0 u 888 55,12 16,11
938/19 5.o049u 1155 55,11 20,95
939/19 6. o09gu 1208 55,12 21,92
940/19 7.049u 1067 55,12 19,36
941/19 8. o4gu 1069 55,12 19,38
942/19 9.o049u 1281 55,12 23,24
943/19 10. 09U 862 55,12 15,64
944/19 11. 09 989 55,12 17,94
945/19 12.04 u 492 55,12 8,92 50
946/19 13. 09 498 55,12 9,03
947/19 14. 09 612 55,11 11,10
1135/19 15. 09U 706 55,13 12,81
1136/19 16. 09U 1084 55,12 19,67
1137/19 17. 09 875 55,11 15,88
1138/19 18. 0g L 1035 55,11 18,77
1139/19 19. 0g L 954 55,11 17,30
1140/19 20. o9\ 510 55,12 9,25
1141/19 21. 049U\ 1009 55,11 18,31
1142/19 22. 09\ 1246 55,12 22,60
1143/19 23. 09\ 1302 55,12 23,62
1144/19 24. 049\ 1186 55,11 21,51
1145/19 25. 049\ 1508 55,12 27,36
1146/19 26. 049\ 2291 55,12 41,55
1147/19 27. 049\ 385 55,12 6,98
1148/19 28. 040y 654 55,12 11,86
1149/19 29. 049y 848 55,12 15,38

0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 23/44
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo §2;ko dal mati nske

Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdoblje od 01. sijelnja 2019 do  Tgst rpnj a 2019.
Analitl oaum | M| Glooke | SPMIO | yjednost (v
(mj ) (@m°)

1283/19 30. ogu 1069 55,12 19,38

1284/19 31. 09y 1300 55,12 23,58

1285/19 l.tra 1825 55,12 33,11

1286/19 2.tra 1907 55,12 34,60

1287/19 3.tra 1823 55,12 33,07

1288/19 4.tra 1540 55,11 27,94

1289/19 5.tra 895 55,12 16,24

1290/19 6.tra 624 55,12 11,32

1291/19 7.tra 848 55,12 15,38

1292/19 8.tra 505 55,12 9,16

1293/19 O.tra 732 55,12 13,28

1294/19 10.tra 1564 55,12 28,37

1295/19 11.tra 860 55,12 15,59 S0
1424/19 12.tra 473 55,12 8,57

1425/19 13.tra 437 55,12 7,93

1426/19 14.tra 512 55,12 9,28

1427/19 15.tra 748 55,11 13,57

1428/19 16.tra 1043 55,12 18,92

1429/19 17.tra 1159 54,78 21,15

1430/19 18.tra 1129 55,12 20,48

1431/19 19.tra 911 55,12 16,53

1432/19 20.tra 972 55,13 17,62

1433/19 21.tra 884 55,13 16,03

1434/19 22.tra 1184 55,12 21,47

1435/19 23.tra 1171 55,12 21,24

1436/19 24.tra 2438 55,12 44,23

1437/19 25.tra 4085 55,12 74,11

1666/19 26.tra 4943 55,12 89,67

1667/19 27.tra 2094 55,12 37,99

1668/19 28.tra 642 55,12 11,64

1669/19 29.tra 474 55,12 8,60

0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 24/44
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo B ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdoblje od 01. sijelnja 2019 do  Tgst rpnj a 2019.
Analitl puum | M| Glooke | SPMIO | yjednost (v
(mj ) (@m?)

1670/19 30.tra 241 55,12 4,36

1671/19 l.svi 512 55,12 9,29

1672/19 2.9vi 758 55,12 13,74

1673/19 3.svi 898 55,12 16,29

1674/19 4.svi 774 55,12 14,04

1675/19 5.svi 228 55,12 4,13

1676/19 6.svi 339 55,12 6,14

1677/19 7.9vi 478 55,12 8,66

1678/19 8.svi 590 55,12 10,70

1679/19 9.svi 600 55,12 10,88

1810/19 10.svi 887 55,12 16,09

1811/19 11.svi 609 55,12 11,05

1812/19 12.svi 686 55,12 12,45

1813/19 13.svi 314 55,12 5,70

1814/19 14.svi 378 55,12 6,86 S0

1815/19 15.9vi 263 55,12 4,77

1816/19 16.svi 237 55,12 4,29

1817/19 17.svi 486 55,12 8,82

1818/19 18.svi 553 55,12 10,02

1819/19 19.9vi 442 55,12 8,01

1820/19 20.svi 648 55,12 11,76

1821/19 21.svi 582 55,12 10,55

1822/19 22.svi 594 55,13 10,77

1823/19 23.svi 992 55,12 18,00

2017/19 24.svi 665 5511 12,06

2018/19 25.svi 636 55,13 11,54

2019/19 26.svi 554 55,13 10,04

2020/19 27.svi 534 55,13 9,69

2021/19 28.svi 921 55,12 16,71

2022/19 29.svi 848 55,12 15,38

2023/19 30.svi 632 55,13 11,46

0-5.10.-111./03  Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 25/44
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gz;ko dal mati nske

Nastavni zavod za javno zdpade st vo )
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do TesT rpnj a 2019.

Analitl puum | M| Glooke | SPMIO | yjednost (v

(mj ) ( @m?)

2024/19 3L.svi 372 55,12 6,75

2025/19 Llip 550 55,12 9,07

2026/19 2.lip 639 55,11 11,59

2027/19 3.lip 751 55,12 13,62

2028/19 Alip 1118 55,12 20,27

2029/19 5.lip 1133 55,12 20,55

2030/19 6.lip 1026 55,12 18,61

2185/19 7.lip 1139 55,12 20,66

2186/19 8.lip 1420 55,12 25,75

2187/19 9.lip 1894 55,11 34,36

2188/19 10.lip 2327 55,12 42,22

2189/19 11.lip 1939 55,12 35,18

2190/19 12.lip 1387 55,12 25,15

2191/19 13.lip 1632 55,11 29,61 =0

2192/19 14.lip 2764 55,12 50,15

2193/19 15.lip 1044 55,12 35,27

2194/19 16.lip 1772 55,12 32,14

2195/19 17.lip 1806 55,12 32,76

2196/19 18.lip 1275 55,12 23,12

2197/19 19.lip 1224 55,09 5,99

2198/19 20.lip 1031 55,13 18,70

2413/19 21.lip 1008 55,11 1828

2414/19 22.lip 1239 55,12 2

2415/19 23.lip 1438 55,13 450

2416/19 24.lip 832 55,12 e

2417/19 25.lip 1266 55,12 2R

2418/19 26.lip 1473 55,12 28,71

2419/19 27.lip 1599 55,12 23100

2420/19 28.lip 1359 55,12 2588

2421/19 29.lip 726 55,12 L5109

2422/19 30.lip 931 55,12 —

0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 26/44
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo B ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdoblje od 01. sijelnja 2019 do  Tgst rpnj a 2019.
Avel 1| g |, Mo [l [oomo [ Sine
(mj ) (@m?)
2423/19 1.srp 1156 55,12 20,96
2424/19 2.srp 1041 55,12 18,88
2425/19 3.srp 1222 55,12 22,16
2426/19 4.srp 1568 55,12 28,44
2563/19 5.srp 1505 55,12 27,29
2564/19 6.srp 1363 55,12 24,73
2565/19 7.srp 1017 55,12 18,45
2566/19 8.srp 1136 55,12 20,61 50
2567/19 9.srp 1152 55,13 20,89
2568/19 10.srp 677 55,12 12,27
2569/19 11l.srp 526 55,12 9,53
2570/19 12.srp 686 55,12 12,44
2571/19 13.srp 865 55,12 15,68
2572/19 14.srp 386 55,12 7,00
2573/19 15.srp 352 55,12 6,39

*GVigranilna vricg2etd8st (Tabli
Obuhvat podataka bio je 100 %

| zmj erene dnevne vri|j e dd pasvemnenskoerdzdoblie odhl. | e st i
sijelnjapg@ 0D .. bi |l e prapisand gjrea nsiul noed vri j ednos:
O g Pnsedam puta (Tablica 10.). Dozvolien o pr ekor al enj e tijekon

godine je 35 puta (Tablica 2.).
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Zabranjeno

j ei presiikavarjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.

Nastavni zavod za javno zdpadestvo 5 ko

Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje

razdoblje od 01. sijelnja 2019 do  TgsT rpnj a

5.2. REZULTATI MJERENJA UDJELA METALA U PMyg
Tablica1l. Ko | i teftai ¢As, Cd, Nii Pb)uPMio (01.0L.i 15.07. 2019.)
Analitil] oaum | sl agmi| (ngtm (ngrd (Ot
171/19 1.sij 55,12 0,116 0,0791 3,127 0,0029
172/19 2.5ij 55,12 0,322 0,1668 3,425 0,0037
173/19 3.5sij 55,12 0,094 0,0670 4,546 0,0018
273/19 4 sij 55,12 0,269 0,1872 29,587 0,0062
274/19 5.sij 55,12 0,118 0,1229 21,882 0,0039
275/19 6.sij 55,12 0,153 0,2336 21,151 0,0069
276/19 7.5ij 55,11 0,297 0,1782 19,595 0,0056
277/19 8.sij 55,12 0,344 0,2632 13,537 0,0069
278/19 9.sij 55,12 0,887 0,2503 8,791 0,0055
279/19 10.sij 55,13 0,234 0,2009 8,952 0,0043
280/19 11.sij 55,12 0,186 0,1473 16,163 0,0039
281/19 12 sij 55,11 0,338 0,1484 11,359 0,0039
282/19 13.sij 55,12 0,145 0,1966 6,630 0,0050
283/19 14 sij 55,12 0,108 0,1677 24,158 0,0053
294/19 15.sij 55,12 0,104 0,3272 19,295 0,0077
285/19 16.sij 55,12 0,096 0,4072 10,270 0,0056
286/19 17 sij 55,12 0,196 0,3412 9,229 0,0083
428/19 18.sij 55,14 0,164 0,2112 23,145 0,0129
429/19 19.sij 55,12 0,197 0,2143 6,016 0,0058
430/19 20.sij 55,12 0,174 0,2059 4,676 0,0018
431/19 21.sij 55,11 0,136 0,5147 7,054 0,0169
432/19 22.sij 55,12 0,033 0,1522 2,605 0,0014
433/19 23.sij 55,12 0,112 0,1026 4,812 0,0026
0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 28/44
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Nastavni zavod za javno zdpadestvo ko
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje
razdoblje od 01. sijelnja 2019 do orar rpnj a

Amel U601 DEm (ij ) (CI(‘IA;)/ ! (Cﬁcg)/ m (Cr(lNgi;)/ " (ng)/ rr

434/19 24 sij 55,12 0,234 0,1794 6,325 0,0091
435/19 25.sij 55,12 0,161 0,3629 4,760 0,0062
436/19 26.sij 55,12 0,680 0,2188 3,406 0,0071
437/19 27.sij 55,11 0,357 0,1970 4,597 0,0055
438/19 28.sij 55,12 0,286 0,1629 23,124 0,0049
439/19 29.sij 55,12 0,140 0,1628 23,174 0,0046
440/19 30.sij 55,12 0,163 0,2771 17,272 0,0078
441/19 31.sij 55,12 0,148 0,2223 11,528 0,0047
442/19 1.vij 55,12 0,109 0,2365 8,799 0,0040
601/19 2.vlj 55,12 0,486 0,1635 11,771 0,0035
602/19 3.vlj 55,11 0,145 0,2328 14,914 0,0031
603/19 4.vlj 55,12 0,108 0,1696 9,672 0,0025
604/19 5.vlj 55,12 0,301 0,1370 11,545 0,0031
605/19 6.vlj 55,12 0,475 0,2247 10,302 0,0038
606/19 7.Vl 55,12 0,227 0,1401 13,599 0,0052
607/19 8.vlj 55,12 0,289 0,2462 6,725 0,0049
608/19 9.vlj 55,12 0,510 0,2076 10,924 0,0068
609/19 10.vlj 55,12 0,183 0,2868 5,205 0,0028
610/19 11.vij 55,12 0,339 0,1694 11,935 0,0043
611/19 12.vlj 55,12 0,287 0,2337 6,750 0,0048
612/19 13.vij 55,11 0,147 0,1252 11,301 0,0031
613/19 14.vlj 55,12 0,213 0,1804 8,012 0,0051
614/19 15.vlj 55,12 0,159 0,1997 5,212 0,0031
727/19 16.vlj 55,15 0,539 0,4284 11,333 0,0085
728/19 17.vlj 55,12 0,589 0,5536 8,151 0,0123
729/19 18.vlj 55,12 0,580 1,6279 14,781 0,0221
0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 2944
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Nastavni zavod za javno zdpadestvo ko
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje
razdoblje od 01. sijelnja 2019 do orar rpnj a

Amel 1T ] DEmm (ij ) (CI(‘IA;)/ ! (Cﬁcg)/ m (Cr(lNgi;)/ " (ng)/ rr

730/19 19.vlj 55,12 0,616 0,9999 10,843 0,0220
731/19 20.vlj 51,16 0,696 1,1114 22,375 0,0175
732/19 21.vlj 55,12 0,691 2,5708 11,166 0,0268
733/19 22.Vlj 55,12 0,764 1,6163 15,747 0,0196
734/19 23.vlj 55,08 0,698 0,8151 20,304 0,0144
735/19 24Vl 55,12 0,668 0,4034 8,523 0,0069
736/19 25.vlj 55,11 0,477 0,6499 7,905 0,0089
737/19 26.vlj 55,12 0,572 0,5177 5,528 0,0097
738/19 27.Vlj 55,12 0,980 0,7340 8,149 0,0142
739/19 28.vlj 55,12 1,076 0,8869 10,812 0,0108
934/19 1.09 55,12 1,324 0,7842 9,358 0,0171
935/19 2.09 55,12 0,572 0,9782 5,959 0,0164
936/19 3.09 55,12 0,238 0,4590 4,842 0,0132
937/19 4. 0¢ 55,12 0,207 0,3827 3,553 0,0086
938/19 5.09 55,11 0,265 0,2372 5,052 0,0066
939/19 6. 090 55,12 0,202 0,6625 23,241 0,0140
940/19 7.09 55,12 0,152 0,5837 7,815 0,0112
941/19 8.0¢ 55,12 0,144 0,3000 8,000 0,0098
942/19 9.0¢ 55,12 0,144 0,2214 7,119 0,0075
943/19 10. o¢ 5512 0,171 0,2178 7,309 0,0090
944/19 11. o¢ 5512 0,101 0,1210 11,811 0,0041
945/19 12. o¢ 5512 0,185 0,2216 5,269 0,0093
946/19 13. o¢ 5512 0,277 0,2592 40,991 0,0058
947/19 14. o¢ 5511 0,172 0,2476 42,718 0,0054
1135/19 15. o¢ 5513 0,644 0,3802 12,325 0,0052
1136/19 16. o¢ 5512 0,177 0,2483 5,788 0,0042
0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 30/44
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Nastavni zavod za javno zdpadestvo ko
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje
razdoblje od 01. sijelnja 2019 do orar rpnj a

Amel 1T ] DEmm (ij ) (CI(‘IA;)/ ! (Cﬁcg)/ m (Cr(lNgi;)/ " (ng)j/ )

1137/19 17. o¢ 5511 0,147 0,1534 4,797 0,0034
1138/19 18. o¢ 5511 0,119 0,0830 4,291 0,0018
1139/19 19. o¢ 5511 0,120 0,0672 3,116 0,0023
1140/19 20. o¢ 5512 0,145 0,0871 11,968 0,0023
1141/19 21. o0¢ 5511 0,260 0,1309 8,808 0,0034
1142/19 2204 u 55,12 0,575 0,2043 6,415 0,0065
1143/19 23. 0¢ 65512 0,591 0,1714 3,422 0,0045
1144/19 24 . o¢ 5511 0,677 0,2312 4,183 0,0073
1145/19 25. 0¢ 65512 0,410 0,2139 3,762 0,0071
1146/19 26. o0o¢ 5512 0,323 0,1890 6,392 0,0073
1147/19 27. 0¢ 5512 0,394 0,1926 8,025 0,0044
1148/19 28. o¢ 65512 0,205 0,1085 11,853 0,0031
1149/19 29. 0 55,12 0,378 0,1172 6,040 0,0041
1283/19 30.04 u 55,12 0,695 0,2487 7,629 0,0104
1284/19 31. 0 55,12 0,742 0,3964 7,243 0,0084
1285/19 1l.tra 55,12 0,888 0,6334 8,277 0,0196
1286/19 2.tra 55,12 0,919 0,4279 4,846 0,0138
1287/19 3.tra 55,12 0,608 0,3441 8,177 0,0083
1288/19 4.tra 55,11 0,443 0,2104 5,263 0,0054
1289/19 5.tra 55,12 0,242 0,1175 6,036 0,0027
1290/19 6.tra 55,12 0,188 0,2216 3,749 0,0032
1291/19 7.tra 55,12 0,251 0,2267 7,673 0,0166
1292/19 8.tra 55,12 0,145 0,1182 3,859 0,0028
1293/19 9.tra 55,12 0,224 0,3399 9,376 0,0054
1294/19 10.tra 55,12 0,467 0,2239 4,042 0,0050
1295/19 1l.tra 55,12 0,306 0,1642 4,668 0,0042
0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 31/44
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Nastavni zavod za javno zdpadestvo ko
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje
razdoblje od 01. sijelnja 2019 do orar rpnj a

Amel 1T ] DEmm (ij ) (CI(‘IA;)/ ! (Cﬁcg)/ m (Cr(lNgi;)/ " (ng)/ rr

1424/19 12.tra 55,12 0,467 0,1304 7,499 0,0045
1425/19 13.tra 55,12 0,164 0,0935 7,561 0,0040
1426/19 14.tra 55,12 0,256 0,1265 7,729 0,0059
1427/19 15.tra 55,11 0,437 0,1273 5,482 0,0050
1428/19 16.tra 55,12 0,462 0,2305 4,026 0,0078
1429/19 17.tra 54,78 0,527 0,3011 4,056 0,0152
1430/19 18.tra 55,12 0,439 0,2079 5,768 0,0090
1431/19 19.tra 55,12 0,893 0,1522 4,047 0,0047
1432/19 20.tra 55,13 0,491 0,1422 9,802 0,0071
1433/19 21.tra 55,13 0,602 0,1889 4,132 0,0062
1434/19 22.tra 55,12 0,464 0,1457 4,409 0,0059
1435/19 23.tra 55,12 0,511 0,1555 5,099 0,0058
1436/19 24.tra 55,12 0,200 0,1426 5,721 0,0042
1437/19 25.tra 55,12 0,677 0,1342 6,084 0,0048
1666/19 26.tra 55,12 0,357 0,1216 62,441 0,0041
1667/19 27.tra 55,12 0,345 0,1257 64,270 0,0043
1668/19 28.tra 55,12 0,178 0,2450 63,888 0,0046
1669/19 29.tra 55,12 0,097 0,1375 24,756 0,0030
1670/19 30.tra 55,12 0,092 0,1132 19,531 0,0025
1671/19 1.svi 55,12 0,164 0,2342 14,312 0,0070
1672/19 2.sVi 55,12 0,170 0,2236 13,736 0,0068
1673/19 3.svi 55,12 0,292 0,2369 12,023 0,0049
1674/19 4.svi 55,12 0,227 0,2551 10,132 0,0036
1675/19 5.svi 55,12 0,124 0,1556 14,025 0,0026
1676/19 6.svi 55,12 0,069 0,0732 11,194 0,0019
1677/19 7.sVi 55,12 0,124 0,0907 14,585 0,0034
0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 32/44
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Nastavni zavod za javno zdpadestvo ko
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje
razdoblje od 01. sijelnja 2019 do orar rpnj a

Amel 1T ] DEmm (ij ) (CI(‘IA;)/ ! (Cﬁcg)/ m (Cr(lNgi;)/ " (ng)/ rr

1678/19 8.svi 55,12 0,248 0,1118 7,420 0,0027
1679/19 9.svi 55,12 0,209 0,0814 5,824 0,0028
1810/19 10.svi 55,12 0,456 0,1095 9,033 0,0076
1811/19 11.svi 55,12 0,114 0,1117 4,592 0,0052
1812/19 12.svi 55,12 0,124 0,0741 7,236 0,0051
1813/19 13.svi 55,12 0,100 0,0791 6,439 0,0075
1814/19 14.svi 55,12 0,059 0,1252 7,970 0,0043
1815/19 15.svi 55,12 0,051 0,1298 6,365 0,0051
1816/19 16.svi 55,12 0,112 0,2484 6,423 0,0066
1817/19 17.svi 55,12 0,107 0,1626 12,493 0,0042
1818/19 18.svi 55,12 0,127 0,1658 7,061 0,0077
1819/19 19.svi 55,12 0,119 0,1013 5,523 0,0056
1820/19 20.svi 55,12 0,097 0,1368 7,489 0,0057
1821/19 21.svi 55,12 0,142 0,1450 5,609 0,0063
1822/19 22.svi 55,13 0,129 0,1615 4,963 0,0083
1823/19 23.svi 55,12 0,128 0,1654 5,085 0,0084
2017/19 24.svi 55,11 0,349 0,1073 4,799 0,0029
2018/19 25.svi 55,13 0,222 0,0596 5,480 0,0030
2019/19 26.sVi 55,13 0,225 0,0607 20,464 0,0032
2020/19 27.svi 55,13 0,145 0,1594 3,716 0,0015
2021/19 28.svi 55,12 0,126 0,0534 4,374 0,0023
2022/19 29.svi 55,12 0,136 0,0532 7,182 0,0030
2023/19 30.svi 55,13 0,132 0,0450 4,906 0,0023
2024/19 31.svi 55,12 0,110 0,0612 3,880 0,0020
2025/19 1.lip 55,12 0,151 0,0374 3,719 0,0023
2026/19 2.lip 55,11 0,256 0,0693 3,971 0,0043
0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 33/44
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Nastavni zavod za javno zdpadestvo ko
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje
razdoblje od 01. sijelnja 2019 do orar rpnj a

Amel 1T ] DEmm (ij ) (CI(‘IA;)/ ! (r?g(gcld)mj ‘ (Cr(lNgi;)/ " (ng)/ rr

2027/19 3.lip 55,12 0,249 0,1004 3,950 0,0034
2028/19 4 lip 55,12 0,312 0,0834 5,491 0,0037
2029/19 5.lip 55,12 0,300 0,0668 7,465 0,0040
2030/19 6.lip 55,12 0,258 0,1017 10,309 0,0049
2185/19 7.lip 55,12 0,573 0,2724 11,792 0,0087
2186/19 8.lip 55,12 0,281 0,1029 15,316 0,0062
2187/19 9.lip 55,11 0,460 0,0998 8,626 0,0082
2188/19 10.lip 55,12 0,518 0,0993 7,659 0,0078
2189/19 11.lip 55,12 0,507 0,1009 7,108 0,0063
2190/19 12.lip 55,12 0,457 0,1467 6,932 0,0068
2191/19 13.lip 55,11 0,269 0,1175 4,215 0,0052
2192/19 14.lip 55,12 0,183 0,0468 3,991 0,0028
2193/19 15.lip 55,12 0,464 0,0913 6,698 0,0051
2194/19 16.lip 55,12 0,426 0,0702 8,566 0,0063
2195/19 17.lip 55,12 0,389 0,1109 10,072 0,0070
2196/19 18.lip 55,12 0,523 0,0776 8,078 0,0068
2197/19 19.lip 55,09 0,400 0,0969 7,220 0,0080
2198/19 20.lip 55,13 0,490 0,2227 12,274 0,0054
2413/19 21.lip 55,11 0,317 0,0508 7,060 0,0032
2414/19 22.lip 55,12 0,259 0,0499 10,567 0,0041
2415/19 23.lip 55,13 0,426 0,0849 5,836 0,0048
2416/19 24.lip 55,12 0,332 0,0826 7,737 0,0083
2417/19 25.lip 55,12 0,241 0,0543 5,018 0,0039
2418/19 26.lip 55,12 0,305 0,0745 4,175 0,0042
2419/19 27.lip 55,12 0,323 0,0681 6,499 0,0044
2420/19 28.lip 55,12 0,232 0,0442 6,068 0,0038
0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 34/44
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Nastavni zavod za javno zdpamestvo ko
Preliminarno izvjegle kvalitete zr bostaje
razdoblje od 01. sijelnja 2019 do el .,

Amel 1T ] DEmm (ij ) (CI(‘IA;)/ ! (Cﬁcg)/ m (Cr(lNgi;)/ " (ng)/ rr

2421/19 29.lip 5512 | 0,237 0,0468 9,359 | 0,0039
2422/19 30.lip 5512 | 0,220 0,0395 0,865 | 0,0029
2423/19 Lstp 5512 | 0,306 0,0660 7,625 | 0,0044
2424/19 2.sp 5512 | 0,164 0,0357 5571 | 0,0033
2425/19 3.s1p 5512 | 0,317 0,0565 4507 | 0,0031
2426/19 4.smp 5512 | 0,283 0,0538 2742 | 0,0043
2563/19 5.51p 5512 | 0,434 0,1266 2399 | 0,005
2564/19 6.51p 5512 | 0,480 0,0725 6,517 | 0,0027
2565/19 7.s1p 5512 | 0,254 0,0509 3579 | 0,0014
2566/19 8.51p 5512 | 0,254 0,0428 3350 | 0,0019
2567/19 9.s1p 5513 | 0,211 0,0385 3978 | 0,0020
2568/19 10sp | 5512 | 0,197 0,0341 4896 | 0,0014
2569/19 11sp | 5512 | 0178 0,0327 2572 | 0,0012
2570/19 12sp | 5512 | 0,722 0,2377 4318 | 0,0033
2571/19 13sp | 5512 | 0,231 0,0363 3326 | 0,0027
2572/19 l4sp | 5512 | 0514 0,1240 0,087 | 0,0063
2573/19 15.srp 55,12 0,375 0,0561 17,115 0,0067

Obuhvat podataka bio je 100 %.

Uredbaor azi

graniil ncei | j ne

cijela kalendarska godina vidljivo je da su izmjerene srednje vrijednosti za PMyo i

nama

dal mati nske

AKar epo
2019.

onel i gl uj NN 11A/12tNNe4/17) progtsuje | og 1.

vrijednosti ma

srednjih

godi gnj

propi sanih

Zabranjeno

j ei presiikavarjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.

met al e u | ebdedd0ndl. | BHT.200amage od
vrijednosti. (Tablica 12.)
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Zabranjeno

j ei presiikavarjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.

Nastavni zavod za javno zdpade st vo
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do TesT rpnj a
Tablical12. St at i sddmjelizkgerene vrijednostiza mj er nu postaju
; PMlo As u PMlo Cdu PMlo Ni u PM1o Pb u PM10
Onel i@l ajt _ .
(O0g%) m| (ng/m? (ng/m?) (ng/m?) (0g) m
N 196 196 196 196 196
Csr 19,16 0,323 0,231 9,793 0,0061
Cmax 89,67 1,324 2,571 64,27 0,0268
Max mjesec 26.travnja 1. odgu 21. ve| 27travnja 21. ve
Percentil 98 41,16 0,895 1,011 41,164 0,0196
Obuhvat podataka 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
GV 40 = = = 0,5
CcVv = 6 5 20 =
N T broj 24 satnih uzoraka
Csrisrednja kolilina
Cmaximaksi mal na dnevna kolilina
Obuhvat podataka i izmjereni postotak valjanih podataka tijekom mjerenja
GVigranilna godignja vrijednost
Cviciljna godignja vrijednost
0-5.10.-111./03  Rezultati se odnoseisklj u| i vo na analizirane uzorke. 36/44
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo §;;ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do TesT rpnj a 2019.

5.3. REZULTATI MJERENJA UTT | METALAUUTT

Sadr gaj ukupne talogne tvari odrelen je
AKarepovaci (5 .iil4. eavedeni sWrezultatbnjeresja ukupr talog n e
tvari (UTT) i metala (Pb, Cd, Nii As) u UTT,na mj ernoj posaafi uAK
razdoblju od 01.01. - 15.07.2019.Razdobl je u kojem se vrgil o 1

za davanje ocjene o kvaliteti zraka za to
kalendarska godina), ali ako usporedimo rezultate s vrijednostima iz Priloga 1.

Uedbe o granilnim razinama oneliglujulih 1t
zakl!| dasusveizmj erene vrijednosti uiknetgdauedTk al ogn ¢
niegdgrani | ni h vrijednosti propisani h Uredbom |

0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 37/44
Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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Tablica 13. St at i st i | ki p oUd & cmetald d UTE lha mjernoj pastaji
Karepovac (5.)
. C (UTT Pb -
Mjesec 2019. (mé/ng) ©g /2y ( g%zu ol (:)Agzd)m ( éNglzﬂ)m
Sij el atf 92 1,865 0,034 0,210 3,400
Vel j al 102 6,895 0,055 0,156 4,160
0 ¢ jak 101 3,987 0,070 0,348 8,207
Travan; 75 1,700 0,053 0,218 2,627
Svibanj 133 6,736 0,188 0,236 4,142
Lipanj 46 3,342 0,185 0,108 2,910
GV 350 100 2 4 15
Tablica 14. St at i st i | ki rmaolda cmetal® d UTE lha mjernoj postaji
Karepovac (6.)

. C (UTT Pb :
Mjesec 2019. (mélng) ©q Iy ( g;za al é*;zd)m : ONgl;Zu)m
Sijel at 52 1,218 0,035 0,166 1,916
Vel jal 88 16,803 0,052 0,151 6,257
Oguj ak 84 3,656 0,101 0,272 6,552
Travanj 122 2,507 0,058 0,286 5,098
Sviban;j 189 4,736 0,089 0,280 3,994
Lipanj 33 1,969 0,073 0,097 1,480
GV 350 100 2 4 15

0-5.10.-111./03 Rezultatise odnoseisklj ul i vo na analizirane uzorke. 38/44
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo B ko
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do TesT rpnj a
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Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske gu pani j e = 5
Preliminarno izvjegle kvalitete zr MDostaje AKar ep«
razdoblje od 01. sijelnja 2019 do pnj a 2019.
TEST
5.4. REZULTATI MJERENJA SUMPOROVODIKA (H»S)
U tablici 15. navedenisust at i sti | ki podaci obraleni h sa
mjerenja H>S za razdoblje od 01.01. - 15.07. 2019. god. U tablici 16. naveden je
ukupan br oj prekoralenih wvrijednosti pr ema
84/17). U vremenskom razdoblju od 01.01.-15. 07. 2019. zabiljeger
prekoralenje dnevne gram).lne vrijednost:i ( GV

Tablica 15. Zbirne satne i dnevne (24 satne) vrijednosti za H.S ( O g3 m

Onel i gliujul N Csr. Cmax. Medijan Percentil 98
H.S (satna mjerenja) 4382 0,51 12,25 0,52 2,04
H2S (dnevna mjerenja) 185 0,50 1,77 0,60 0,87

N T broj uzoraka

Csr.- prosjel n srednja koncentracija

Cmax.- maksimalna dnevna koncentracija
Obuhvat podataka satnih mjerenja je 94,39 %.
Obuhvat podataka dnevnih mjerenja je 93,15 %.

Tablica 16. Brojpr e k o r asht@mi gnavnih dozvoljenih vrijednosti H2S ( O g% m

Onel ijgll a Grani | Vrijeme Ul estalost ¢ Ffekoral
tvar rjEEnes usrednjavanja ' prekoral e CVizmem
(GV) ’ godine
* GV ne smije biti
~ prekoral ena
7 08/ 1 sat puta tijekom 1
Sumporovodik kalendarske godine
(H2S) * GV ne smije biti
5 0§/ 24 sata prekor al edva 0
puta tijekom
kalendarske godine

*GVigr anl| na \Prilpgeldablica D, Uredbaor azi nama onel NdI1WI2uNNi h t var
84/17)

39/44
0-5.10.-ll./03 Rezultati se odnose iskljulivo na analizirane uzorke.
Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog cokumenta u bilo kojem obliku.
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo B ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do™ ™ TesT rpnj a 2019.

5.5. REZULTATI MJERENJA AMONIJAKA (NH5;)

U tablici 17. navedeni su stati st i | ki p o d @mevnih mjereng IN&in 2a h

razdoblje od 01.01. - 15.07. 2019. god. U tablici 18. naveden je ukupan broj

prekoralenih vrijednost:i prema zahtjevi ma Ur

Tablica 17. Zbirne (24 satne) vrijednosti za NHs ( O g3 m

Onel i gliujul N Csr. Cmax. Medijan Percentil 98
NHs (dnevna mjerenja) 189 4,78 18,50 4,31 13,91

N T broj uzoraka

Csr.-p r o s j seetinja &oncentracija
Cmax.- maksimalna dnevna koncentracija
Obuhvat podataka bio je 96,43 %

Tablica 18. Brojpreko r a | eneynadozvoljene vrijednosti za NHz ( O g3 m

Grani |
vrijednost
(GV)

Ul estal og Prekor al
dozvoljenih GV tijekom
prekoral e godine

Oneliglu
tvar

Vrijeme
usrednjavanja

* GV ne smije biti
pr ek or ag ee noa(
puta tijekom
kalendarske godine

Amonijak (NHs) 1000g A m 24 sata

*GVigr an| na \PFrilpgeldablica D, Uredbaor azi nama onel| NNI11TWI2uNNi h t var
84/17)

40/44

0-5.10.-lll./03 Rezul tati se odnose isrkel julivo na analizirane uzo
Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo B ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do™ ™ TesT rpnj a 2019.

5.6. REZULTATI MJERENJA SO; i NO;

Srednje izmjerene vrijednosti satnih i 24 satnih mjerenja SO, te satnih
mjerenjazaNOz,namj er noj postaji AKarepo®50¢20]9. u r az«
navedene su u tablici 19. Ukupan br o] prekoraleni h gran
zahtjevima Uredbe (NN117/12, NN 84/17 Prilog 1. Tablica A.) naveden je u tablici
20 Satnih preko(r@V ehj®@ikp( SO 20 ¢ ubagdobtu
od 01.01. - 15.07.2019.ni j e bi |l o, pri satrmmu ekerdbewmpbkj eac
24 puta i 18 puta tijekom kalendarske godine za NO,. TakolLer nije bilo
prekor aleenostizaS@(iGV 1ghB) tijékom istog razdoblja (Tablica 20.).

Tablica 19. St at i st i | ki podac:i satnih i 2i1NOxsatni h
( O g® zmrazdoblje 01.01.-15.07.2019.

Onel i glujul S~02 NNOZ
(O0g% m (0gy m
Vrijeme usrednjavanja 1 sat 24 sata 1 sata
N 3572 149 4233
Csr 2,39 2,42 7,80
Cmax 142,64 15,29 88,82
Max.mjesec Travanj 2019. Si j e208n j Travanj 2019.
Medijan 1,87 1,79 4,99
Percentil 98 13,00 11,74 37,70
Obuhvat podataka 97,36 % 97,39 % 95,86 %
GV 350 125 200

N1 broj uzoraka

Csr i srednja izmjerena vrijednost

Cmax | maksimalna vrijednost

Max.mjesec i mjesec u kojem je izmjerena maksimalna vrijednost
Obuhvat podataka i izmjereni postotak valjanih podataka tijekom mjerenja
GVigranilna vrijednost

41/44
0-5.10.-lll./03 Rezul tati se odnose isrkel julivo na analizirane uzo
Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo B ko dal matinske
Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do™ ™ TesT rpnj a 2019.

Mjerenjanaur e L aj u 1 3VP GIARIBA/2014. Ser.br. UGNTOC13) u razdoblju od

24.05.2019. - 05.07.2019. god. ne ukl jul uju obuhvat po
umjeravanja i odrgavanja mjernog instrument a
Mj erenja na uB7 I(Hojba/2014 PIdrAr. 40RXLORN) u razdoblju od

04.07.2019. - 19.07.2019. god. ne ukl jul uju obuhvat po
umjeravanja i odrgavanja mjernog instrument a
Tablica20.Rezul t at i prekoralenja granilnih vrije

tvar i u zr aku obzlalud marazdoblje @1@1. + 16.07.2@16.r a v

: cremi | Vrijeme 2] esial g Prekor a
Onel i gl uj u vrijednost usredrjfavan'a dozvoljenih GV
(*GV) J J prekoral e
24 puta tijekom
350 &g 1 sat . 0
Sumporov dioksid kalendarske godine
(SO2) 3 N
puta tijekom
125 6g 24 sata kalendarske godine Y
18 puta tijekom
Dugi kov d 200 6&g 1sat kalendarske godine Y
(NO) .
40 &gl kalend_arska i 0
godina
x 35 puta tijekom
50 Og/ 24 sata kalendarske godine 7
PMjo
40 &gl kalend_arska i 0
godina
kalendarska
Olovo (Pb) u PMyo 0,5 Hg godina - 0

*GvVigranilna vijednost (Prilog 1. Tablica A, Uredba o
84/17)

42/44
0-5.10.-lll./03 Rezul tati se odnose isrkel julivo na analizirane uzo
Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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Nastavni zavod za javno zdpade st vo §;;ko dal mati nske

Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo
razdobl je od 01. sijelnja 2019 do™ ™ TesT rpnj a 2019.

6.ZAKLJUL AK

1 Izmjerene dnevne vr i j ednost.i | @M10) bileish v il g odi c a
gr ani | n esti(GVi5Q G/} sedam puta u razdobliuo d 1 . sijel nje
15. srpnja 2019. (Tablica 10.)

| Srednje izmjerene vrijednosti metala (As, Cd, PbiN)u | ebdel im | esti
(PM10) za vremensko razdob | | j e od 1.5 sgpnjg2619.mig asu ado 1
gr ani lijedndsti (84 za Pb 05 Gg/m3) , te tiajkeoled ail | a
vrijednosti (CV za As 6 ng/m?® ; Cd 5 ng/m3i Ni 20 ng/m?). (Tablica 12.).

T l'zmjerene vrijednost:i pakviempensko razdobllig@dh e t v al
g e smieseci na dvije mjerne lokacije uz odlagal i gt e AnKiagweond ov ac f
granilnih vrij em?u)o(Eablical3. i@¥). 350 mg

1 lzmjerene vrijednosti metala (Pb, Cd, As i Ni) u UTT za vremensko razdoblje
od g e sntjeseci na dvije lokacije u z odl agal i gtrei ¢fekodr epov a
gr ani | ednosti (Tablida 3.1 14.)

1 lzmjerene satne vrijednosti sumporovodika (H2S) za vremensko razdoblje od

01 . si j e b.erprga 2@l9. prdlaze jednom g r a nivrjednost (GV za
H2S 7 Qy/md). (Tablica 16.)

1 Izmjerene dnevne vrijednosti sumporovodika (H2S) za vremensko razdoblje
od0l.si j el ng. apnj@2019ln e pr e |l a aerijednosh(GV 2a .S
5 Qg/m3). (Tablica 16.)

1 Izmjerene dnevne vrijednosti amonijaka (NHs) za vremensko razdobllje od 01.
Sijel ng apndd0l9, ne pr el aaerijednosh (GV kzanNH3 100
Qy/md). (Tablica 18.)

1 Izmjerene satne i _dnevne vrijednosti sumporovog dioksida (SO.) za

vremensko razdoblje od 01 . si jebarpnm20donebr el aze grani |

vrijednosti (Tablica 20.).

1 Izmjerene s at ne vrijednostia (MQpg tak wemengko di o k s |

razdoblje od 01 . Si j eb wrpna 2@l® nelp r el a z e u giedmosti | n

43/44

0-5.10.-lll./03 Rezul tati se odnose isrkel julivo na analizirane uzo
Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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ésko dal mati nske

Nastavni zavod za javno zdpade st vo

Preliminarno izvjegle kvalitete zr postaje AKarepo

razdobl je od 01. sijelnja 2019 do™ ™ TesT rpnj a 2019.
(GV 200 O g P nfTablica 20.).

1 Razdoblje u kojem se vrgilo mjerenje ni
kvalitetdi zraka za to podejedhgkelendarskaz do bl j
godina), al i sve i zmjerene Vvrijednost:i su n
Uedbeo razinama oneliglujuiih tvari u zrak

44|44
0-5.10.-lll./03 Rezul tati se odnose isrkel julivo na analizirane uzo

Zabr anj eno | eipresiikavanjeaovog dokumenta u bilo kojem obliku.
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